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Introdução 

A tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) trouxe novas possibilidades e informações no 
diagnóstico por imagem em Odontologia, contudo apresenta limitações. Dentre elas está a 
ocorrência de artefatos na presença de materiais muito densos, denominado efeito de 
endurecimento do feixe, o qual gera faixas escuras adjacentes a objetos metálicos. No caso de 
retentores radiculares, pode simular desadaptação.  

Objetivo 

Avaliar a acurácia da radiografia periapical (RP) e da TCFC na detecção de desadaptação de 
retentores metálicos. 

Metodologia 

Resultados parciais 

Palavras-chave: Técnica para Retentor Intrarradicular,  Radiografia Dentária Digital, Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico  
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