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RESULTADOS 
  
 Grande semelhança entre os testes realizados com o 

programa e aqueles obtidos manualmente; 

 Tempo estimado na identificação ~3 segundos por 

composto. 
 

Figura 2. Demonstrativo de resultados 

obtidos em teste. 

 METODOLOGIA 

CONCLUSÕES 

 A automação apresentada é uma ferramenta potencial para auxiliar na identificação de compostos  por GC-MS;  

 Processo automático, reduzindo de aproximadamente 2 h para apenas 120 s o tempo de identificação; 

 A sensibilidade da comparação pode ser ajustada, tornando a ferramenta mais versátil. 

A identificação de padrões do MS indica compostos prováveis. 

O GC indica o índice de retenção do pico estudado. 

O sofware (implementado em Python) busca na literatura os 

índices de retenção dos compostos indicados pelo MS e os 

compara aos indicados pelo GC, chegando-se assim ao 

resultado. 

Figura 1. Algoritmo simplificado do sistema de identificação. 

PROBLEMA: excessiva demanda de tempo para identificação 

manual  dos compostos (~2 horas por amostra). 
 

OBJETIVO: utilizar ferramentas computacionais para 

automatizar o processo. 


