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RESUMO 

Os avanços nas pesquisas na área de Tecnologia Assistiva buscam melhorar a qualidade 

de vida e possibilitar maior autonomia e independência para pessoas com deficiência, 

incapacidade ou mobilidade reduzida. A partir disso, propõe-se nesse projeto de iniciação 

cientifica uma plataforma de monitoramento e atuação para uma cadeira de rodas através do 

uso de três tipos de sinais diferentes derivados de acelerômetros, eletromiografia de superfície 

e eletroencefalografia. O emprego dos três métodos possibilita maior abrangência para 

necessidades especificas, podendo ser verificado e adaptado qual o mais eficaz para cada tipo 

de usuário. Foi projetado um circuito utilizando acelerômetros, onde a partir da posição angular 

em relação a cadeira são realizados os movimentos dos motores. No sistema de controle pelo 

sinal do EMG, foi projetado um Eletromiógrafo para captação dos sinais musculares, utilizando 

o músculo do masseter, e, para processamento dos dados, se aplicou o Software Labview. Já os 

sinais de EEG foram captados utilizando o Epoc Neuroheadset, touca comercial com 16 

eletrodos baseada no Sistema Internacional 10-20, e, para o processamento dos dados, foi 

aplicado, além do Labview, também o Matlab. Os resultados são compatíveis com o proposto 

para pesquisa, viabilizando o controle de uma cadeira de rodas adaptada a partir da utilização 

de três métodos diferentes, verificando assim a possibilidade de um sistema que permita 

verificar a melhor taxa de acerto para cada usuário. 

  


