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RESUMO
Objetivo: Analisar o uso de instrumentais oftalmológicos durante os procedimentos cirúrgicos e propor um método de gerenciamento 
de materiais. 
Método: Estudo de método misto, exploratório sequencial, realizado entre janeiro e junho de 2015, em hospital universitário no 
sul do Brasil. Primeiramente, fez-se uma abordagem qualitativa a partir de brainstorming e observação de campo. Os temas foram 
agrupados em categorias temáticas. Por conexão, a etapa quantitativa aconteceu por arranjos de matrizes e programação linear, 
culminando à proposta de gerenciamento de instrumentais. 
Resultados: As categorias - reorganização do instrumental conforme tempo do procedimento cirúrgico e necessidade de peças para 
cada procedimento - orientaram a definição das restrições existentes e aplicação dos modelos matemáticos. Verificou-se uma redução 
média de 13,10% no número de peças por bandejas e aumento de 17,88% da produção cirúrgica. 
Considerações finais: Esta proposta permitiu a racionalização e otimização de instrumentais oftalmológicos, favorecendo a 
sustentabilidade da organização.
Palavras-chave: Esterilização. Gestão da qualidade. Administração de materiais no hospital.

ABSTRACT
Aim: Analysis of the use of ophthalmic instruments during surgical procedures in order to propose a material management method.
Method: Mixed method study, sequential exploratory design, performed from January to June 2015, at a university hospital in 
southern Brazil. First, a qualitative approach was held from brainstorming and field observation. Themes were grouped into thematic 
categories. By connection, the quantitative stage happened through matrix arrangement and linear programming, culminating in the 
instrument management proposal.
Results: Given categories - instruments reorganization according to the time of the surgical procedure and the need surgical 
instruments for in each procedure - guided the definition of existing restrictions and application of mathematical models.  There was 
an average reduction of 13.10% in the number of surgical instruments per tray and an increase of 17.88% in surgical production.
Final considerations: This proposal allowed the rationalization and optimization of ophthalmic instruments, favoring sustainability 
of the organization.
Keywords: Sterilization. Quality management. Materials management, hospital.

RESUMEN
Objetivo: Analizar el uso de instrumentos oftalmológicos durante los procedimientos quirúrgicos y proponer un método de gestión 
de materiales.
Método: Estudio de método mixto, exploratorio secuencial, realizado entre enero y junio de 2015, en un hospital universitario en el 
sur de Brasil. Primero, se realizó un enfoque cualitativo a partir de la reflexión y la observación de campo. Los temas se agruparon en 
categorías temáticas. Por conexión, la etapa cuantitativa ocurrió por arreglos de matrices y programación linear, culminando con la 
propuesta de gestión de instrumentales.
Resultados: Las categorías - reorganización del instrumental conforme tiempo del procedimiento quirúrgico y necesidad de piezas 
para cada procedimiento - orientaron la definición de las restricciones existentes y aplicación de los modelos matemáticos. Verificó una 
reducción media del 13,10% en el número de piezas por bandejas y aumento del 17,88% de la producción quirúrgica.
Consideraciones finales: Esta propuesta permitió la racionalización y optimización de instrumentos oftalmológicos, favoreciendo 
la sostenibilidad de la organización.
Palabras clave: Esterilización. Gestión de la calidad. Administración de materiales de hospital.
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� INTRODUÇÃO

Os desafios das instituições hospitalares aumentam 
continuamente a fim de melhorar a qualidade dos serviços 
oferecidos à sociedade(1–2). Nesse contexto, a Central de Ma-
terial e Esterilização (CME) é responsável pelo processamento 
de materiais e produtos para saúde, englobando ações que 
iniciam imediatamente antes e após a assistência direta, o que 
repercute diretamente no atendimento seguro ou inseguro 
ao paciente, dimensão elementar da qualidade na saúde(3).

O gerenciamento de recursos materiais e financeiros insti-
tucionais é motivo de estudos e preocupação em instituições 
que atendem o Sistema Único de Saúde e, inclusive, têm 
ganhado ênfase na literatura científica(2). Orçamentos restritos 
aliados às necessidades de atendimento a uma população 
com expectativa de vida cada vez maior e de utilização de 
novas tecnologias, acrescidos da falta e/ou deficiência de 
leitos e estruturas institucionais, impulsionam o desenvolvi-
mento de estratégias com vistas a sistemas mais eficientes 
e que favoreçam a qualidade e segurança da assistência(4). 

A busca por práticas que garantam a segurança do pa-
ciente tem sido discutida cada vez mais nos debates na-
cionais e internacionais, nas diferentes áreas da saúde. No 
Brasil, aponta-se que o planejamento ineficiente em saúde 
é um dos problemas que compromete a qualidade e causa 
insegurança no atendimento(4). A falta e/ou deficiência de 
planejamento do cuidado nas instituições de saúde tende a 
ocasionar falhas na qualidade assistencial e levar o paciente a 
sofrimento desnecessário e prevenível, tais como limitações 
temporárias ou permanentes(5). 

Um dos cuidados mais complexos nas instituições de 
saúde é o que diz respeito aos procedimentos cirúrgicos, 
sabe-se que nesse escopo assistencial há frequentes eventos 
adversos que poderiam ser evitados(6). Há subnotificações na 
maioria dos países, porém, a taxa de morte perioperatória 
varia entre 0,4 e 0,8% e a taxa de complicações cirúrgicas 
graves alcança até 17% nos países desenvolvidos(4). Estima-
-se, ainda, que essas taxas sejam mais elevadas em países 
em desenvolvimento, pois existem limitados estudos que 
evidenciam tais ocorrências nesses contextos(4). 

Em revisão de literatura desenvolvida por pesquisadores 
da Inglaterra atesta-se que 1 em cada 20 pacientes cirúrgi-
cos tem a experiência de um evento indesejável evitável 
durante a sua assistência, fato que reforça a necessidade de 
incremento de todos os processos que envolvem o cuidado 
cirúrgico(7). No que diz respeito as cirurgias oftalmológicas, 
dentre os possíveis eventos adversos estão as deficiências 
visuais e a perda da visão, assim, viabilizar um ambiente com 
comunicação efetiva e estável certamente é uma das formas 
de minimizar incidências de erros, tornando os processos 
cirúrgicos mais seguros(8). Destarte, pondera-se a importância 

do investimento em planejamento e adequado gerenciamen-
to dos materiais utilizados em cirurgias oftálmicas. Levando 
em consideração sua especificidade, delicadeza, fragilidade 
e alto custo dos instrumentais demandados, fatores que po-
dem impactar diretamente não só na melhoria da qualidade 
da assistência para os pacientes, mas ainda na redução dos 
custos para as instituições. 

Frente à complexidade do trabalho cirúrgico, bem como 
dos insumos que o entornam, sabe-se que o enfermeiro, 
nesse contexto, exerce papel primordial no gerenciamento, 
tanto de recursos humanos, quanto dos recursos físicos e do 
ambiente(1). Essa complexa tarefa contempla a construção, 
organização, planejamento e sistematização de processos 
que envolvem não somente o trabalho da enfermagem, mas 
que também interfere na assistência cirúrgica(9).

Os enfermeiros da CME em suas atividades diárias de 
gestão de processos, a fim de garantir a segurança da este-
rilização dos materiais utilizados em cirurgias – incluindo as 
oftalmológicas – identificaram a existência de espaço para 
melhorar e otimizar as atividades realizadas, trazendo assim 
melhores resultados para os pacientes e para a instituição. A 
respeito dessa otimização, estudo prévio atesta que, em mé-
dia, apenas de 13 a 25% dos instrumentais das bandejas são 
realmente utilizados durante os procedimentos cirúrgicos(10).

A adoção de sistemas de controle, previsão e provisão 
de materiais eficientes é imprescindível para evitar falhas no 
processo que possam acarretar riscos aos pacientes. Nesse 
escopo, o enfermeiro assume papel fundamental na gestão 
desses processos, fomentando a utilização de metodologias 
e ferramentas para diagnosticar, avaliar e resolver dificuldades 
em tempo real, minimizando custos institucionais e garan-
tindo a continuidade do trabalho com maior segurança, 
eficiência e eficácia de salas cirúrgicas(9). 

Frente às considerações expostas que redundam na 
justificativa para realização de estudos que, de fato, apre-
sentem estratégias factíveis de otimização de processos 
de gerenciamento de materiais, esta pesquisa se propõe a 
responder a seguinte questão de pesquisa: Como gerenciar 
e otimizar o uso dos instrumentais cirúrgicos oftalmológicos? 
Em busca de respostas a esta indagação, o presente estudo 
tem como objetivo analisar o uso de instrumentais oftalmo-
lógicos durante os procedimentos cirúrgicos e propor um 
método de gerenciamento de materiais.  

�MÉTODO

Estudo delineado pelo método misto de pesquisa, com 
desenho exploratório sequencial(11). Para isso, combinou-se 
uma primeira etapa de abordagem qualitativa, a partir de 
brainstorming e observação de campo(11–12) sequenciada por 
etapa quantitativa, utilizando a metodologia de arranjos de 
matrizes e programação linear(13–14). 
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Nesta pesquisa, os dados foram tratados com a mes-
ma importância, ou seja, não foi atribuído peso aos dados 
qualitativos ou quantitativos. No entanto, o procedimento 
de conexão entre a análise dos dados da primeira etapa e 
a coleta da segunda foi respeitado, a fim de caracterizar a 
pesquisa como mista em desenho sequencial(15). 

O local de realização do estudo foi a CME de um Hospital 
Universitário Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Definiu-se 
a especialidade de cirurgia oftalmológica como objeto de 
estudo devido ao elevado volume de procedimentos (3.248 
procedimentos, no ano de 2015 e 3.424, no ano de 2016), a 
observação de quantidade elevada de instrumentais dentro 
das bandejas e a frequente ocorrência de solicitações emer-
genciais de processamento desses materiais. 

A equipe responsável pelo processamento de materiais na 
CME é composta por 72 profissionais entre auxiliares e técnicos 
de enfermagem, nove enfermeiros (sendo oito assistenciais e 
um coordenador da unidade), além de um auxiliar adminis-
trativo. O setor trabalha 24 horas diárias, sete dias da semana. 

Todos os profissionais que atuavam em suas atividades 
diárias com os procedimentos oftalmológicos foram convida-
dos para participar, sendo esclarecidos quanto aos propósitos 
do estudo, forma de participação, riscos e benefícios. A todos 
foi assegurado o direito à recusa a qualquer momento da 
realização do estudo, sem qualquer prejuízo profissional. Foi 
esclarecido que a participação voluntária não representaria 
qualquer vantagem financeira, e que todas as atividades 
previstas seriam realizadas durante seus turnos de trabalho 
e adaptadas aos processos que os mesmos já executavam. 

Quanto aos possíveis benefícios, foram orientados sobre 
as possibilidades de racionalização e otimização dos recur-
sos, assim como melhoria dos processos executados, com 
repercussões na qualidade e segurança para a realização dos 
procedimentos cirúrgicos oftalmológicos. Foi assegurado 
que os resultados advindos da pesquisa, passíveis de serem 
incorporados na sua prática diária, seriam compartilhados 
com os participantes.

Na etapa qualitativa, primeira fase do estudo, fez-se o 
uso da técnica de brainstorming ou tempestade de ideias, a 
qual auxiliou no surgimento e fluxo de ideias, com foco na 
criatividade e na capacidade do grupo, no menor espaço 
de tempo possível. Nessa técnica todas as ideias são vistas 
por todos e nenhuma pode ser criticada ou rejeitada(11). A 
coordenadora da pesquisa atuou como moderadora dos 
grupos, conduzindo as discussões e buscando um consenso 
para a operacionalização de propostas, como preconiza a 
técnica de brainstorming(11). Somada à técnica de estímulo às 
ideias, realizou-se, posteriormente, a observação de campo.

As discussões em grupo guiadas por brainstorming ocor-
reram durante os meses de janeiro a abril de 2015. Nessa 
etapa, totalizaram 10 encontros pré-agendados, realizados na 

CME, com especialistas (cirurgiões e instrumentadores), um 
enfermeiro e um técnico de enfermagem do setor, compon-
do uma média de 4-5 participantes em cada grupo. Partici-
param dessa etapa oito cirurgiões, cinco instrumentadores, 
três técnicos de enfermagem da CME e uma enfermeira.  
Cada encontro teve uma duração média de uma hora, as 
anotações foram registradas e posteriormente transcritas.

A pesquisadora definiu e organizou os encontros em um 
ambiente que garantisse a privacidade dos participantes. As 
discussões foram focadas no uso dos instrumentais agrupa-
dos segundo sua utilização no tempo cirúrgico, simulando 
a sequência de sua utilização durante o procedimento. Nas 
discussões dos grupos foram realizados questionamentos e 
reflexões sobre o uso de cada instrumental que fazia parte das 
bandejas cirúrgicas. Essas etapas tiveram o propósito de iden-
tificar o uso real dos instrumentais e alocá-los racionalmente 
em diferentes bandejas conforme o procedimento cirúrgico.

Imediatamente no turno ou dia após a reunião do grupo 
procedeu-se à revisão dos instrumentais, com organização das 
novas bandejas e a encaminhamento das mesmas para teste na 
realização do procedimento no bloco cirúrgico. No momento 
da cirurgia, foram utilizadas técnicas de observação de campo 
e, imediatamente após o término de cada procedimento, ocor-
reu nova reunião do grupo para discussão e adequação das 
novas propostas de bandejas. As alterações realizadas foram 
validadas nesse encontro entre instrumentadores, cirurgiões 
e equipe de pesquisa, contando com a participação das lide-
ranças do bloco cirúrgico. A partir do retorno das informações 
pelos profissionais, eventuais correções e/ou revisões foram 
realizadas, gerando novas descrições do processo e orientações 
às equipes de trabalho da CME e Bloco Cirúrgico.

Nesse estudo, considerou-se que o procedimento de 
reunião/observação – discussão – ajustes – nova reunião 
– novos ajustes, determinou a própria etapa de análise de 
dados da fase qualitativa do estudo. Isso porque, a cada en-
contro prezou-se pela ação de pré-análise (levantamento das 
ideias centrais emanadas nos brainstormings e observação de 
campo); exploração do material, tratamento dos resultados 
obtidos e interpretação (sistematização em categorização 
temática do conteúdo dos encontros), em acordo com 
referencial da técnica de análise de conteúdo temática(16).

Tais informações subsidiaram – por conexão – a coleta 
e organização dos dados da etapa quantitativa, que foram 
sumarizados em planilha eletrônica, descrevendo o tipo de 
procedimento, tipo e número de cada instrumental utiliza-
do, obedecendo ao arranjo de matriz. Toda essa etapa foi 
desenvolvida junto à assessoria da Engenharia de Produção. 

A partir disso, foi iniciada a etapa quantitativa, desenvol-
vida no período de maio a junho de 2015. Foram incluídos 
na amostra todos os procedimentos realizados no período. 
Nessa matriz, a partir da categorização dos dados da etapa 
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qualitativa do estudo, os procedimentos foram acomodados 
nas linhas, e a sinalização da necessidade de instrumentais 
nas colunas (por exemplo, todo instrumental necessário em 
determinado procedimento é declarado com o número “1” 
no cruzamento linha-coluna). Na sequência, foi aplicado o 
algoritmo para formação de grupos à matriz mencionada, 
Close Neighbor Algorithm (CNA)(13). 

Na matriz inicial, o CNA realizou um primeiro estágio que 
consistiu no reordenamento das linhas. Nesse novo desenho 
da matriz foi realizado o estágio dois, com a reorganização 
das colunas. A partir da conclusão dessas duas fases puderam 
ser identificadas aglomerações de incidências na diagonal 
principal da nova matriz(13), sugerindo a formação de ban-
dejas, dentre outras conclusões.

Esse arranjo de matrizes permitiu agrupar instrumentais 
de acordo com sua demanda por determinado grupo de 
cirurgias, possibilitando fácil visualização de procedimentos 
que demandavam os mesmos insumos para a sua realiza-
ção, portanto, culminando na otimização dos processos de 
gerenciamento. De tal forma, geraram-se agrupamentos 
de materiais (que podem sugerir a composição de novas 
bandejas) destinados à execução de determinado grupo 
de procedimentos cirúrgicos.

Para complementar as informações geradas pela aplica-
ção do CNA, foi utilizado o modelo de programação linear 
para otimização da quantidade das bandejas frente a fato-
res como demanda por procedimentos cirúrgicos e outras 
restrições de cunho prático (como custo para composição 
de uma nova bandeja, por exemplo). 

Para a programação linear foram consideradas restrições 
para o sistema: (i) necessidade de utilização de uma mesma 
bandeja para diferentes procedimentos (disponibilidade de 
bandejas); (ii) tempo de processamento pela CME; (iii) dispo-
nibilidade dos profissionais por dia da semana e turno, (iv) 
tempo de cirurgia. Como resultado, verificou-se a necessidade 
de reorganização da escala cirúrgica até então utilizada. 

O estudo atendeu a Resolução do Conselho Nacional 
de Saúde nº 466/12 e foi cadastrado no Comitê de Ética e 
Pesquisa da instituição obtendo aprovação sob o parecer 
número 2.183.123/2015.  

�RESULTADOS 

As informações qualitativas foram agrupadas e emergi-
ram duas categorias: reorganização do instrumental con-
forme tempo do procedimento cirúrgico e necessidade 
de peças para cada procedimento. A discussão nos grupos 
possibilitou a visualização do tema estudado permitindo a 
problematização, os questionamentos e a reflexão sobre os 
processos desenvolvidos no processamento e uso de mate-
riais cirúrgicos oftalmológicos, as experiências vividas frente 

às propostas do pesquisador e aquelas geradas pelo grupo, 
sobre os aspectos envolvidos na organização do trabalho. 

A partir das informações fornecidas pelos especialistas foi 
realizada a racionalização* e a realocação de instrumentais 
em diferentes bandejas. Com o novo arranjo, verificou-se 
uma redução média de 13,10% no número de peças por 
bandejas. Em quatro bandejas não houve redução nos ins-
trumentais; nas demais, o percentual de redução variou entre 
5,56% a 59,26%, o que demonstrou evidente possibilidade 
de rearranjo de materiais em outras bandejas (Tabela 1).

A aplicação do método de arranjo de matrizes e da 
programação linear foi realizada em 20 procedimentos da 
oftalmologia, com o objetivo de avaliar as demandas de 
cirurgias, a necessidade de materiais utilizados em cada 
procedimento e o agendamento das mesmas na escala de 
trabalho do bloco cirúrgico.

A revisão de todo o processo aplicando essa metodologia 
oportunizou a adequação do planejamento de compras e 
investimento em instrumentais programados para atender 
à demanda cirúrgica com segurança. O rearranjo das ban-
dejas resultou em uma redução de custos institucionais por 
conta da diminuição no número de instrumentais a serem 
adquiridos. Tal economia foi estimada em R$ 420.000,00 
(aproximadamente U$ 133.000 segundo cotação do período 
de realização do estudo).

A utilização do algoritmo CNA verificou a interação entre 
bandejas e procedimentos, através do ordenamento de linhas 
e colunas sequencialmente. O desenho do arranjo (áreas 
demarcadas) identificou a necessidade da mesma bandeja 
para diferentes procedimentos (Figura 1).  

A agenda cirúrgica da oftalmologia, caracterizada por re-
duzidos tempos para execução dos procedimentos e elevado 
número de procedimentos, ocasionava transtornos referentes 
a atrasos cirúrgicos devido à falta de material, cancelamentos 
dos procedimentos e riscos para a realização da cirurgia de 
forma segura. Com a identificação de oportunidades de 
melhorias, calculou-se o número máximo de cirurgias pos-
síveis, considerando quatro restrições (R): disponibilidade de 
bandejas, tempo de processamento, disponibilidade dos pro-
fissionais e tempo de cirurgia. O quadro 1, mostra o exemplo 
deste cálculo utilizando a programação linear. Neste caso, foi 
selecionada a segunda-feira, como o dia da semana, o turno 
da manhã e as quatro restrições descritas anteriormente. A 
partir do resultado de quantos procedimentos poderiam ser 
realizados, procedeu-se a reorganização da agenda cirúrgica.

Além dos benefícios decorrentes dos indicadores de re-
dução do quantitativo de instrumentais pertencentes às ban-
dejas da cirurgia oftalmológica e das restrições verificou-se 

* Racionalização é entendida como a forma racional de organizar os materiais de modo a primar pela produtivi-
dade, eficiência e eficácia para alcançar os resultados desejados.
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Bandeja básica oftalmologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Bandeja bloqueio  
peribulbar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1      1 1     1     

Caixa/kit canulas  1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1      1 1     1     
Caneta cautério bipolar oftalmo  1 1 1  1 1 1 1 1 1        1 1  1 1       
Bandeja facectomia  1 1 1 1 1  1 1   1 1                 
Blefarostato barraquer  1      1  1   1 1             1   
Bandeja pterígio 1            1 1                
Cotonetes     1    1  1  1  1 1      1    1    
Bandeja plástica oftalmo       1        1 1 1 1          1 

Caneta cautério bipolar ponta grossa               1 1              

Cx agulhas ptose palpebral               1 1              
Sleve/pneu 1                             
Bandeja retinopexia 1     1                        
Cautério a pilha      1             1 1   1      
Cx. trépanos   1 1               1 1         
Bandeja tx córnea receptor   1 1               1 1         
Cx. acesso tx                   1 1         
Bdj. Tx. Córnea doador                                       1                 

Figura 1 – Aplicação do método de arranjos de matrizes em bandejas de instrumentais oftalmológicos por procedimento 
cirúrgico. RS, Brasil, 2015 
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.
Legenda da figura: bdj.: bandeja; tx.: transplante; cx.: caixa. 

aumento da produção cirúrgica. Esse aumento foi possível a 
partir da retirada de instrumentais excedentes das bandejas e 
posterior geração de outros conjuntos. A disponibilidade de 
bandejas idênticas, sem a realização de novos investimentos, 
permitiu o imediato agendamento de maior número de 
cirurgias. Conforme dados institucionais de produção cirúr-
gica referentes ao quantitativo de procedimentos oftalmo-
lógicos realizados anualmente, identificou-se um aumento 
de 17,88% em relação à produção antes da racionalização. 
Essa análise foi gerada a partir da utilização da informação 
relacionada aos tipos procedimentos cirúrgicos, utilizada na 
etapa qualitativa deste estudo. 

�DISCUSSÃO

A realização dos grupos guiados por brainstorming, como 
estratégia participativa de pesquisa, oportunizou o compar-
tilhamento das responsabilidades em relação à escolha dos 
instrumentais e otimização de seu uso nos procedimentos 
elencados, permitindo a revisão e redistribuição nas bandejas. 

Durante a realização da pesquisa, implementando-se as inter-
venções consensuadas e acordadas com todos os envolvidos, 
pode-se observar a oportunidade de discussões compar-
tilhadas e aproximação entre as equipes da oftalmologia e 
da CME. Como resultado, constatou-se o reconhecimento e 
comprometimento com o melhor arranjo dos instrumentais 
nas bandejas, diminuindo o estoque de instrumentais não 
utilizados nas bandejas durante o procedimento.

A maioria dos estudos encontrados realizam análise dos 
instrumentais considerando as necessidades de um único tipo 
procedimento o que favorece a redução do número de peças 
nas bandejas, em especial, quando as mesmas são compar-
tilhadas entre os procedimentos, o que justifica os grandes 
números de redução relatados por esses autores(10,17–18).

A literatura sobre reavaliação de instrumentais em ban-
dejas, em sua maioria, é baseada exclusivamente na ob-
servação do seu uso a partir de uma amostra de cirurgia e 
observação de campo(10,18–20), no entanto, em um estudo(18) 
que mais se assemelha a esse, no qual foi montado um grupo 
multidisciplinar de especialistas para analisar bandejas da 
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cirurgia pediátrica, eles relataram uma redução média de 
27,8%. Esse estudo permite corroborar os nossos achados 
e a importância dessa discussão multiprofissional.

A redução do quantitativo de instrumentais nas bandejas 
da cirurgia oftalmológica permitiu uma reavaliação de inves-
timentos e melhoria na segurança do cuidado ao paciente 
cirúrgico, assegurando a disponibilidade de instrumentais 
no tempo certo para cada procedimento. Além disso, a ra-
cionalização do número de instrumentais por bandeja pode 
ter impacto substancial nos custos de processamento dos 
mesmos com a diminuição de estoque de materiais não utili-
zados e que necessitam de processamento contínuo(10,17,20). A 
avaliação de processos é uma importante ferramenta para a 
redução de custos nos serviços de saúde, nos quais as rotinas 
cirúrgicas ineficientes podem comprometer a segurança do 
cuidado e gerar desperdícios(19–20).

Em termos financeiros, percebe-se que a reavaliação 
do quantitativo de peças pertencentes às bandejas e da 

viabilidade cirúrgica com a aplicação da programação linear 
permitiu rever os pedidos de compras de novas bandejas. Tal 
ação respondeu por uma economia expressiva na compra 
de instrumentais em comparação a lista elaborada antes da 
realização desse gerenciamento. Esse resultado, replicando 
em grande escala para todas as outras especialidades e pro-
cedimentos, poderá representar uma importante economia 
no planejamento de reposição de materiais do hospital.

Os achados da racionalização do uso dos materiais, redu-
ção de custos e aumento da produção cirúrgica convergem 
com os resultados de outro estudo que avaliou a eficiência 
do uso da sala cirúrgica para redução de custos(20).

�CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo permitiu desenvolver um modelo de gerencia-
mento de instrumentais e avaliando as restrições existentes, 
realizando as adequações necessárias e otimização do uso 

Restrição Bandejas Quantidade disponível 
(unidades)

Quantidade utilizada 
(unidades)

RESTRIÇÃO 1: 
DISPONIBILIDADE 

DE BANDEJAS

a. Caixa de Canulas 3 3

b. Bandeja de estrabismo 1 1

c. Básica de oftalmo/bloqueio 17 6

d. Bandeja de vitrectomia 2 2

e. Bandeja de plástica pequena 2 2

f. Bandeja de plástica grande 2 1

Restrição Tempo para processar (min) Tempo disponível (min) Tempo utilizado (min)

RESTRIÇÃO 2: 
TEMPO DE 

PROCESSAMENTO
180 720 600

Restrição Médicos Tempo disponível (min) Tempo utilizado (min)

RESTRIÇÃO 3: 
DISPONIBILIDADE 

DOS PROFISSIONAIS

A 360 240

B 180 180

Restrição Procedimento Tempo (min) Quantidade de 
procedimentos

RESTRIÇÃO 4: 
TEMPO DE CIRURGIA

a. Estrabismo 60 1

b. Vitrectomia posterior 90 2

c. Ptose palpebral 60 2

d. Blefaroplastia 60 1

e. Sutura 60 0

Total de procedimentos que podem ser realizados considerando as restrições 6

Quadro 1 – Exemplo do cálculo utilizando a programação linear para agendamento de cirurgias oftalmológicas na segunda-
feira pela manhã - RS, Brasil, maio-jun. 2015.
Fonte: Dados da pesquisa, 2015.
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de instrumentais. Entende-se que tais mudanças possam 
contribuir para a redução de riscos, minimizando a inse-
gurança inerente de um procedimento cirúrgico, além de, 
evidentemente, contribuir à sustentabilidade organizacional 
por meio da racionalização de recursos. 

Além desses benefícios, o uso dessa proposta, adotando 
uma abordagem com métodos mistos, na qual a etapa qualita-
tiva promoveu uma discussão multiprofissional e intersetorial 
permitiu o engajamento de todos na construção de mudanças 
e aprimoramento dos processos de trabalho. As informações 
qualitativas orientaram a definição das restrições existentes e 
aplicação dos modelos matemáticos que resultaram na dimi-
nuição do número de instrumentais nas bandejas. Sugere-se 
que o modelo proposto seja avaliado quanto à sua pertinência 
em outras localidades e especialidades cirúrgicas. 

A utilização exclusiva para a oftalmologia e a realização 
em uma única instituição e por ela ser de ensino pode ser 
entendida como uma limitação desse estudo. Apesar des-
sas limitações, que não permitem a generalização de seus 
resultados, entende-se que o estudo é inovador e relevante 
no cenário atual dos sistemas de saúde, trazendo importante 
contribuição para a revisão de processos, impactando na 
sustentabilidade das instituições. Compreende-se, ainda, 
que a partir da utilização proposta de gerenciamento, deste 
estudo, possam ser identificadas melhorias no processo do 
planejamento da agenda cirúrgica.
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