
Desenvolvimento de Método Analítico para Determinação de Carbonato de 
Lodenafila em Comprimidos

Tamara S. Castilhos (IC), Cristiane F. Codevilla (PG), Ana Maria Bergold (PQ)

(Laboratório de Produção de Padrões Secundários (LAPPS) - Faculdade de Farmácia/UFRGS)

INTRODUÇÃO

A disfunção erétil é definida como a inabilidade persistente de obter e manter

uma ereção firme o suficiente para permitir um desempenho sexual

satisfatório1,2. Os inibidores seletivos da fosfodiesterase tipo 5 (PDE-5i) são

considerados agentes de primeira escolha para o tratamento desse

distúrbio3,2. O carbonato de lodenafila (CL) é um novo PDE-5i, que possui

poucas publicações, sendo estas relacionadas a estudos farmacológicos4.

Objetivo:  Desenvolver a determinação qualitativa e quantitativa do CL

em comprimidos, através da espectrofotometria na região do

ultravioleta.

METODOLOGIA

RESULTADOS
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Figura 3: A- Espectros obtidos por espectrofotometria no UV para soluções

aquosas em meio ácido (pH 4) de excipientes e amostra 20 µg/mL de CL; B-

Detalhe do espectro obtido para a solução aquosa em meio ácido de excipientes;

400 a 200 nm.

Linearidade:

y = 0,0259x + 0,0009

r = 0,9998

0,000

0,200

0,400

0,600

0,800

1,000

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Concentração (µg/mL)

A
b

s
o

rb
â
n

c
ia

Figura 4: Representação gráfica da curva padrão média do carbonato de

lodenafila na faixa de 5 a 35 µg.mL-1; 292 nm.

Precisão:

Exatidão:

Tabela 1: Valores experimentais obtidos na determinação de carbonato de

lodenafila em comprimidos por espectrofotometria no UV para avaliação da

repetibilidade e da precisão intermediária (292 nm).

µg. mL-1 Dia Teor (%)

Média 

Intra-dia 

(n=3)

DPR (%) 

intra-dia

Média 

Inter-dia

(n=9)

DPR (%) 

inter-dia

1 110,2 107,3 108,4 108,7 1,33

15 2 109,9 112,8 111,8 111,5 1,31 111,2 1,66

3 110,0 107,6 110,3 109,3 1,37

1 109,9 107,7 108,1 108,6 1,08

20 2 110,0 111,4 112,0 111,1 0,93 108,9 1,40

3 109,6 107,7 109,4 108,9 0,96

1 109,0 107,3 107,9 108,1 0,76

25 2 109,8 111,6 111,4 110,9 0,85 108,5 1,43

3 109,4 107,3 108,7 108,5 0,96

Tabela 2: Resultados obtidos nos testes de recuperação por

espectrofotometria no UV na determinação de carbonato de lodenafila em

comprimidos (292 nm).

Concentração 

(µg.mL-1)
Amostra Recuperação (%) Média (%)

15

R1 103,36

R2 101,25 101,9

R3 101,10

20

R1 102,31

R2 102,20 102,5

R3 103,06

25

R1 101,91

R2 102,31 102,0

R3 101,83

Recuperação média (%) (n=9) 102,2

DPR (%) 0,32

CONCLUSÃO

Figura 2: Comparação entre os espectros obtidos por espectrofotometria na

região do UV para CL (20 µg.mL-1) em meio ácido: SQR (___) e amostra de

matéria-prima (___).

 O método se mostrou adequado para a identificação do carbonato de

lodenafila tanto em matéria-prima ou na forma farmacêutica comercializada.

Além disso, os resultados obtidos indicam que a metodologia proposta pode

ser empregada para análises de doseamento do fármaco em estudo.

 O método não apresenta desvio da linearidade, apresentando regressão

linear significativa (p <0,05) e coeficiente de correlação de 0,9998.
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Identificação:

Figura 1: Fórmula estrutural do carbonato de lodenafila.

Substância química de referência (100,5 %): cedida pelo laboratório Cristália;

Amostra: comprimidos de carbonato de lodenafila 80 mg (Helleva®);

Equipamento: espectrofotômetro UV-Vis (Shimadzu UV-1601PC);

Detecção: 292 nm;

Diluente: água destilada acidificada (pH 4,0) com ácido acético glacial;

Concentração: 20 µg.mL-1.

Instrumentação e Condições Analíticas:
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