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O Serviço de Hematologia e Oncologia do Hospital Universitário  de 

Santa Maria possui o Sistema CRYOSON, para  congelamento progressivo 

de material biológico. Estudos realizados, com o intuito de adequar o 

sistema às condições de operação do nosso laboratório, levaram-nos à 

pesquisar o funcionamento dos equipamentos que o compõe, de maneira a 

permitir a realização de processos de criopreservação, com  redução 

dos danos causados às células. Através da informação de temperatura, 

em três diferentes pontos de sensoriamento, o sistema comanda o  su 

primento de nitrogênio liquido à câmara, na qual estão as amostras. 

Isto é executado segundo uma curva de referência programada via com 

putador. Tests realizados com  congelamento progressivo de medula 

óssea canina comprovaram a confiabilidade do sistema, provando este, 

ser uma ferramenta segura e de grande utilidade ao Serviço de Hemato 

logia e Oncologia do HUSM'. 
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