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INTRODUÇÃO		

OBJETIVO		

O	objetivo	deste	estudo	 foi	 avaliar	 a	 radiopacidade	de	 três	
cimentos	 a	 base	 de	 silicato	 de	 cálcio	 por	 meio	 de	 dois	
métodos.		

MATERIAIS	E	MÉTODOS		

MÉTODO	A	

Orifícios	circulares	em	uma	placa	de	acrílico	apoiada	em	
uma	placa	de	vidro	

A	 radiopacidade	 é	 uma	 importante	 propriedade	 que	 os	
materiais	dentários	intra-orais	devem	apresentar.	De	acordo	
com	 a	 especificação	 n.57	 da	 ANSI/ADA,	 a	 radiopacidade	
deve	 ser	 comparada	 	 um	 penetrômetro	 de	 alumínio.	
Entretanto,	 tal	 metodologia	 não	 reproduz	 a	 	 realidade	
clínica.		

MATERIAIS	E	MÉTODOS		

Materiais:	Biodentine,	MTA	Angelus,	NeoMTA	Plus.		
n	=	12		
Comparação	entre	dois	métodos:	
•  Método	A	–	materiais	em	discos	padronizados		
•  Método	B	–	materiais	em	simulador	de	tecidos			

MÉTODO	B	

Simulador	 de	 tecidos,	 tubos	 de	 polietileno	 foram	
preenchidos	com	os	materiais	e	inseridos	no	simulador.		ANÁLISE	DAS	IMAGENS	

Os	 valores	 de	 pixel	 obtidos	 para	 os	materiais	 em	 cada	
método	serão	comparados	com	os	valores	obtidos	para	
os	3mm	de	alumínio.		

Para	 a	 comparação	 entre	 os	métodos,	 considerando	 a	 radiopacidade	de	 cada	material,	 será	 utilizado	o	 Teste	 T	 de	 Student.	O	
mesmo	 teste	 será	 empregado	 para	 comparar	 a	 radiopacidade	 de	 cada	 material	 em	 relação	 a	 da	 dentina,	 no	 método	 B.	 A	
comparação	da	radiopacidade	dos	materiais,	considerando	cada	método	isoladamente,	será	feita	pelo	teste	de	ANOVA,	seguida	
do	teste	post-hoc	de	Tukey.			O	nível	de	significância	adotado	será	de	5%.	

ANÁLISE	ESTATÍSTICA	DOS	RESULTADOS	
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